
  

 

H O T  R Î R E 
 

nr. 0005-M 
 

“05”  februarie 2013                                                                               mun. Chi in u 
 
 

Referitor la expertiza metrologic  a documentelor 
 

Institutul Na ional de Standardizare i Metrologie, examinînd materialele prezentate 
pentru efectuarea expertizei metrologice emite urm toarea 

 
H O T  R Î R E : 

 
1. În urma efectu rii expertizei metrologice a documentelor referitoare la testerul cu 
plac  de presiune, nr. de fabrica ie 0343 de inut de c tre F. .P. „Universinj” S.R.L.         
mun. Chi in u, s-a hot rît: 
 
A recunoa te certificatul de etalonare eliberat în data de 17.04.2009 pentru testerul cu 
plac  de presiune, nr. de fabrica ie 0343, eliberat de c tre Laboratorul de etalon ri din 
cadrul întreprinderii Magdeburger Prufgeratebau GmbH, Germania. 

 
Se recomand  s  se efectueze etalonarea periodic  a testerului cu plac  de presiune,    
nr. de fabrica ie 0343, în laboratoarele desemnate cu acest drept i care de in 
trasabilitate la etaloanele interna ionale a Biroului Interna ional de M suri i Greut i 
(BIPM). 
 
 
 
 
Director general                                              Vitalie DRAGANCEA 

REPUBLICA MOLDOVA 
Întreprinderea  de stat  
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