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H O T Ă R Î R E

nr. 05

“26” februarie 2019


Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici.
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentatepentruaprobarea de model,emite următoarea
	
H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, ANALIZOR DE GAZE tip ФП11.2К, producător НП ОДО «ФАРМЭК», Republica Belarus, cu nr. III-0501:2019.
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0397 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație:1702013; 1702020; 1702023; 1701126; 1701145; 1701093; 1702038; 1701054; 1703001; 1702022. 
Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR DE GAZE tip ФП11.2К verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III,ANALIZOR DE GAZE tip ФП33, producător Testo AG, Republica Federală Germania, cu nr. III-0502:2019.
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0398 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație:1609012; 1609032; 1609015; 1609034. 
Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR DE GAZE tip ФП33 verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).
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